
ミリオペン®をお使いの方へ

新しい注射針に交換しても注入が重く感じられる場合は、
新しいミリオペンⓇに交換してください。
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新しい注射針を取り付けて空打ちし、インスリンが流れ出ることを確認してください。

＊	ミリオペンⓇには「ヒューマログⓇ注ミリオペンⓇ」「ヒューマログⓇミックス25注ミリオペンⓇ」
「ヒューマログⓇミックス50注ミリオペンⓇ」「ヒューマログⓇN注ミリオペンⓇ」がございます。

※ただし、ミリオペン®はインスリン残量を超えて単位設定ダイアルが回らないように設計されています。
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次のようなとき、単位設定ダイアルを回しにくくなったり、押し切る時に重く	
感じることがあります。
　①取り付けた注射針が曲がっている、または詰まっている。
　②注射針を取り付けずに単位設定ダイアルを回して、押してしまった。
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